
Klokken Dose-rate Scurity-scan CPH d. 15/9-2022

time µSv pr. h (radioaktiviteten målet med Gamma-Scout Alert geigertæller)

(tiden er dansk normaltid)

11,56 0,07

11,64 0,08

11,72 0,12

11,81 0,13

11,89 53,03

11,97 0,10

12,06 0,10

12,14 0,10

12,22 0,10

12,31 0,08

12,39 0,09

Geigertælleren lå i kufferten, som blev indchecket på flyet.

Målingen viser overflow!

Grafen viser strålingen ved security-scan af geigertælleren.

Foregik omkring kl. 11.53

Radioaktiviteten er målt med 5 minutters interval.
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Dose-rate (µSv pr. h) versus klokken (timetal)


