Klokken
time

5,22
5,24
5,26
5,27
5,29
5,31
5,32
5,34
5,36
5,37
5,39

Dose-rate
MuSv pr. h

0,07
0,16
0,14
0,12
48,80
0,12
0,09
0,11
0,04
0,05
0,07

Security-scan CPH d. 13/1-2023
(radioaktiviteten malet med Gamma-Scout Alert geigertaller)
(tiden er dansk normaltid)
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Dose-rate (uSv pr. h) versus klokken (timetal)
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Geigertzlleren I3 i kabinekufferten.

Grafen viser stralingen ved security-scan af geigertzelleren.

Foregik omkring kl. 05.17

Radioaktiviteten er malt med 1 minuts interval.




